iny zdroj zapalenia. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/
ochranu tvare. Ak sa prejavi podrdzdenie pokozky alebo sa vytvorja
vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. PO ZASIAHNUTI OCl:
Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
SoSovky a ak je to mozZné, odstraite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte
tesne uzavretl. Obsah/nddobu zavezte na miesto likvidacie
problematického odpadu.

E ID 220 Dezinfekcija svedra

ID220 je zelo ucinkovita uporabna raztopina za samodejno

dezinfekcijo in CiScenje vrtecih se instrumentov (svedri in rezkala

iz jekla in legiranega jekla, diamantnih instrumentov, instrumentov

za koreninske kanale itd.) ID 220 ne poSkoduje materialov zaradi

posebnih Korozijskih inhibitorjev.

Sestava: 100 g ID 220 vsebuje: 15 g 1-propanol, kalijev hidroksid,

pomozne snovi.

Spekter ucinkovanja: Baktericid, tuberkulocid, fungicid”, viruzid?

(virusi z ovojnico, kakor na primer vacciniavirusi, vklju¢no z HBV, HCV in

HIV, ter virusi brez ovojnice, kot so adenovirusi?, poliomavirusi SV 40%,

poliovirusi?). Seznam VAH/DGHM. Preverjen v skladu s EN 13727,

EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

" Preizkus s Candida albicans, Aspergillus niger.

2V skladu s priporogilom RKI (Robert Koch Institut) (Ministrstvo za zdravstvo 47, 62-66,
2004).

Uporaba: Instrumente polozite takoj po uporabi v ID 220. Cas
ucinkovanja zna$a v banjici 1 minut in v ultrazvocni napravi
0,5 minut, za inaktiviranje virusov 1 minut.

Dezinficirane instrumente vzemite iz kopeli, jih izpesite pod tekoco
vodo, jih takoj posusite in po potrebi sterilizirajte. Cas u¢inkovanja
uporabne raztopine je maks. 7 dni. Pri vecji obremenitvi s krvjo, slino
itd. priporoéamo da raztopino obnovite dva- do trikrat na teden.
Napotki: V ID 220 ne vlagajte materialov obcutljivih na aldehide
ali alkohol kot so lahke in barvaste kovine (aluminij, medenina
itd.) ali doloCenih instrumentov zleplienih z umetnimi smolami.
Za to je primeren ID 213, ID 212 forte ali ID 212. Pri svedrih in
rezkalih iz trdih kovin, instrumentov za koreninske kanale z barvno
kodiranim ro¢ajem, keramicnih brusilnih telesih je potrebno preveriti
neSkodljivost ID 220.

% glej natisk.

Nevarno. Vnetljiva tekocina in hlapi. Povzrota hude poSkodbe o¢i.
Povzroca drazenje koze. Ne prsiti proti odprtemu ognju ali drugemu
viru vZiga. Nositi zaScitne rokavice/zasCito za o€i/zaS¢ito za obraz.
Ce nastopi drazenje koze ali sg pojavi izpu$caj: poiscite zdravnisSko
pomoc/oskrbo. PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne lece, ¢e jih imate in ¢e to lahko storite
brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti na dobro prezracevanem
mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo
nevarnih ali posebnih odpadkov.

Distribucija: DURR DENTAL AUSTRIA
FeldstraBe 7a, 6020 Innsbruck, Austria & +43 512572834

m ID 220 pezinfekcija busilica

ID220 iznimno je djelotvorna, gotova uporabna otopina za
automatsku dezinfekciju i ¢iScenje rotirajucih instrumenata (busilica
i glodalica od Celika i nehrdajuceg Celika, dijamantnih instrumenata,
instrumenata za ¢i$cenje korijenskih kanala itd.). ID 220 $titi materijal
pomocu posebnih inhibitora korozije.
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Sastav: 100 g sredstva ID 220 sadrzi 159 propan-1-ola, kalij-
hidroksid, tvari za keliranje, inhibitore korozije i pomocne tvari u
vodenoj otopini.
Raspon djelovanja: baktericidno, uklj. bakterije ~tuberkuloze,
fungicidno?, virucidno® (ovijeni virusi kao Sto je Vaccinia, ukljuCujuci
HBV, HCV i HIV te neovijeni virusi kao §to su adenovirusi, Polyoma
SV 40, poliovirusi). Na popisu VAH/DGHM. Testirano u skladu s
direktivama EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561,
EN 14562, EN 14563.
" Ispitano na gljivice Candida albicans i Aspergillus niger.
2 U skladu s preporukom Instituta Robert Koch (Casopis za javno zdravstvo Republike
Njemacke 47, 62- 66, 2004).
Primjena: instrumente nakon koriStenja odmah odloZiti u otopinu
sredstva ID 220. Vrijeme djelovanja u sterilizatoru iznosi tek jednu
minutu. U ultrazvuénom uredaju preporucujemo da ostavite sredstvo
da djeluje 30 sekundi.
Dezinficirane instrumente izvaditi iz kupke, isprati ih tekuéom vodom,
odmah ih osuSite i po potrebi sterilizirajte. Trajnost otopine ID 220
iznosi maksimalno sedam dana. Ako je koncentracija krvi, sline itd.
povecana, preporuéujemo da dva do tri puta tjedno promijenite
otopinu.
Upozorenja: u otopinu ID 220 ne stavljajte instrumente nacinjene
od materijala osjetljivih na alkale i alkohol, kao $to su lagani metali
i legure (aluminij, mesing itd.) ili odredene instrumente lijepliene
sintetickom smolom. U takvim slucajevima koristite 1D 213, ID 212
forte ili ID 212. Ako Gistite busSilice i glodalice nacinjene od tvrdih
metala, instrumente za CiScenje korijenskih kanala s ruckama
kodiranima u boji i keramicke brusilice, provjerite podnoSljivost
sredstva ID 220.

[ror] & vidi otisak.

Opasnost. Tekucina i para su zapaljivi. Uzrokuje teSka oStecenja
ociju. Nadrazuje kozu. Ne prskati u otvoreni plamen ili neki drugi
izvor. Nositi zastitne rukavice i naocale/zastitu za lice. Ako je koza
nadrazene ili se pojavio osip: zatraZiti savjet lijecnika/zatraZiti
lijecnicku pomoc. AKO DODE U DODIR S OCIMA: Nekoliko minuta
oprezno ispirati vodom. Po mogucnosti odstraniti kontaktne lece ako
postoje. Dalje ispirati. Nepropusno zatvorene spremnike Cuvati na
dgbrg zraGenom mijestu. Sadrzaj/spremnik zbrinuti sa problemati¢nim
otpadom.

Zastupnik u Hrvatskoj: DURR DENTAL AUSTRIA
FeldstraBe 7 a, 6020 Innsbruck, Austria = +43 512572834

m ID 220 Furstertstienits

Az ID 220 forgdeszkozok (acélbol és nemesacélbdl késziilt flrok
és mardk, gyémantszerszamok, gyokércsatorna miiszerek, stb.)
automatikus fertGtlenitésére és tisztitdsdra szolgald nagyhatasd,
haszndlati oldat. Az ID 220 a specidlis korréziés inhibitorok miatt
anyagkiméld.

Osszetétel: 100 g ID 220 tartalma: 15 g 1-propanol , kaliumhidroxid,
segédanyagok.

Hatasspektrum: Baktericid, tuberkulocid, fungicid", virucid? (burokkal
rendelkez6 virusok, mint az vacciniavirusok, koztiik HBV, HCV és HIV?,
valamint burok nélkiili virusok, mint pl. adenovirusok?, polyomavirusok
SV 40%, poliovirusok?). VAH/DGHM-lista. EN 13727, EN 13624,
EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 szerint
ellendrizve.

" Vizsgélat Candida albicans, Aspergillus niger.

2 Az RKI (Robert Koch Intézet) ajanlasa alapjan (Szovetségi Eqészségiigyi Hivatal 47, 62-66,

Alkalmazas: Haszndlat az eszkdzoket azonnal be kell tenni az

ID 220-ba. A flréfiirdében a hatdsid6 1 perc, az ultrahangos
késziilékben 0,5 perc, virusok inaktivaldsara 1 perc.

Vegye ki a fert6tlenitett eszkozoket a furddbél, folyo viz alatt
oblitse le, azonnal tordlje le és adott esetben sterilizdlja azokat.
A haszndlati oldat eltarthatésdga max. 7 nap. Nagymérték(i vér-,
nyalszennyezddés, stb. eldforduldsa esetén javasolijuk az oldat
cseréjét heti két-hdrom alkalommal.

Utmutatasok: Ne tegyen bele IUg- és alkoholérzékeny anyagokat, pl.
konny(- és szinesfémeket (aluminium, sérgaréz, stb.) vagy bizonyos
miigyantaval ragasztott miiszereket az ID 220-ba. Erre legjobban az
ID 213, ID 212 forte vagy ID 212. alkalmas. Keményfémbdl késziilt
flrék és marok, szinkodolt fogantydval rendelkezd gyokércsatorna
kezel6 miiszerek, keramia csiszol6testek esetében ellendrizni kell az
oOsszeférhetdséget az ID 220-szal.

[or] & Idsd a ranyomtatott détumot.

Veszély. Tiizveszélyes folyadék és g6z. Sulyos szemkérosoddast
okoz. Berirritdlo hatasu, Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra
permetezni. Védkeszty(i és szemvédd/arcvédo haszndlata kotelezd.
Borirritacio vagy kiiitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell
kérni. SZEMBE KERULES eseten: Tobb percig tartd ovatos oblités
vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitdsa, ha konnyen
megoldhatd. Az oblités folytatdsa. Jol szell6z6 helyen tarolando.
Az edény szorosan lezdrva tartandd. A tartalom/edény elhelyezése
hulladékként: vagy veszélyeshulladék-gydijtd helyre kell vinni.

Magyarorszégi forgalmazo: DURR DENTAL AUSTRIA
FeldstraBe 7 a, 6020 Innsbruck, Austria = +43 512572834

E |D 220 Puuri desinfitseerija

ID220 on eriti tohus valmis kasutuslahus pdorlevate
instrumentide (terasest ja roostevabast terasest puurid ja freesid,
teemantinstrumendid, juurekanali instrumendid jne) iseseisvaks
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. 1D 220 on ténu erilistele
korrosioonipeatajatele materjale sédstev.

Koostis: 1009 ID220  sisaldab:  1-propanooli 154,
kaaliumhidroksiidi, abiaineid.

Mojuspekter:  Bakteritsiidne,  tuberkuloitsiidne,  fungitsiidne”,
virutsiidne? (kattega viirused, nagu vacciniaviirused, k.a HBV, HCV ja
HIV?, kuid ka kapslita viirused, nagu adenoviirused?, polyomaviirused
SV 402, polioviirused?). VAH/DGHM nimekri. Kontrollitud vastavalt
EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562,
EN 14563-le.

" Kontrollitud Candida albicansiga, Aspergillus nigeriga.

2 Viastavalt Robert Kochi instituudi soovi tervishoi 47,62-66, 2004).
Kasutamine: Asetage instrumendid kohe peale kasutamist ID 220-
sse. Mojuaeg on leotusvannis 1 minutit ja ultraheliseadmes
0,5 minutit, viiruste inaktiveerimiseks 1 minutit.

Votke desinfitseeritud instrumendid vannist, loputage voolava vee all,
kuivatage koheselt ja vajadusel steriliseerige. Kasutuslahuse seisuaeg
on maks. 7 paeva. Korgendatud vere, siilie voi muu koormuse puhul
soovitame lahust uuendada kaks kuni kolm korda nédalas.
Markused: Arge asetage ID 220-sse leelistele ja alkoholile tundlikke
materjale, nagu kerg- voi varvilisi metalle (alumiinium, messing jne)
voi moningaid tehisvaiguga kleebitud instrumente. Selleks sobib
ID 213, ID 212 forte voi ID 212. Kdvasulamist puuride ja freeside
ning varvkoodiga pideme ja keraamilise lihvimiskehaga juurekanali
instrumentide puhul tuleb ID 220 taluvust kontrollida.

[or] @ vt pealdist.

Ettevaatust. Tuleohtlik vedelk ja aur. POhjustab raskeid

silmakahjustusi. Pohjustab nahadrritust. Mitte pihustada leekidesse
voi muusse sliliteallikasse. Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille/
ndokaitset. Nahadrrituse voi l66be korral: pdorduda arsti poole. SILMA
SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid
on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hésti ventileeritavas
kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Sisu/mahuti korvaldada
vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike jadtmete kogumispunkti).

m ID 220 urbju dezinfekcijas lidzeklis

ID 220 ir loti iedarbigs gatavais Skidums automatiskai rotejoSo
instrumentu (urbju, frezu un Skimes terauda, dimanta instrumentu,
kanalu firi$anas instrumentu u.tml.) dezinfekcijai un tiriSanai. ID 220 ir
saudzigs pret materialu, pateicoties korozijas inhibitoriem.

Sastavs: 100 g ID 220 satur: 159 1-propanola, kalija hidroksidu,
paligvielas.

Darbibas spektrs: baktericids, tuberkulocids, fungicids”, virusocids?
(apvalkotie virusi, ka vaccinia virusi, tostarp HBV, HCV un HIV?, ka
arl neapvalkotie virusi, ka adenoviruss?, poliomasviruss SV 402,
polioviruss?). VAH/DGHM saraksts. Parbaudits atbilstosi EN 13727,
EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

" Tests ar Candida albicans, Aspergillus niger.

2 Saskana ar RKI (Robert Koch Institut) ieteikumu (Vacijas veselibas kodekss. 47, 62-66,2004).
LietoSana: Pec nepiecieSamibas ielieciet instrumentus tiesi 1D 220.
ledarbibas laiks frézetaja ir 1 mindte un ulstraskanas iekarta
0,5 mindtes, virusai iSnaikinami po 1 minute.

Dezinficétos instrumentus iznemiet no vanninas, noskalojiet zem
tekoSa udens un, talit nozavejiet un, ja nepieciesams, sterilizéjiet.
LietoSanai sagatavotais Skidums var kalpot maksimali 7 dienas. Pie
paaugstinatas noslodzes ar asinim, siekalam u.tml. més iesakam
Skidumu nomainit divas lidz tris reizes nedéla.

Bridinajumi: ID 220 nedrikst likt jutigus pret sarmiem un alkoholu
materialus ka vieglos un krasainos metalus (aluminiju, misinu u.tml.)
vai noteiktus ar sintétiskajiem svekiem sastiprinatus instrumentus.
Tam ir paredzéts ID 213, ID 212 forte vai ID212. No karbida
izgatavotos urbjus un frézes, kanalu tiriSanas instrumentus ar krasu
kodétam galvinam, keramiskos rivé$anas instrumentus ir japarbauda
uz noturibu pret ID 220.

[or] & skatit uz iepakojuma.

Bistami. Uzliesmojo$s $kidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu
bojajumus. Kairina adu. Neizsmidzinat uz atklatas uguns vai citiem
aizdegSanas avotiem. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus/
sejas aizsargus. Ja rodas adas iekaisums vai izsitumi: ltdziet mediku
palidzibu. SASKARE AR ACIM: uzmanigi izskalot ar udeni vairakas
minutes. Iznemt kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un ja to ir viegli
izdarit. Turpinat skalot. Glabat labi védinamas telpas. Tvertni turet
cieSi noslégtu. Atbrivoties no satura/tvertnes bistamo atkritumu vai
1pasa atkritumu savak$anas vieta.

ID 220 Grazty dezinfekcija

ID220 - tai itin veiksmingas, paruoStas ftirpalas besisukanCiy
instrumenty dezinfekcijai ir valymui (graztams ir frezoms i§ plieno
ir specialiojo plieno, instrumentams su deimantais, Saknies kanaly
instrumentams ir tt). ID 220 tausoja medZiagas, nes preparato
sudétyje yra speciali% korozijos inhibitoriy.

Sudétis: 100g ID 220 yra: 159 1-propanolio, kalio hidroksido,
pagalbiniy medziagy.

Poveikio spekiras: baktericidas, veikiantis tuberkuliozés lazdeles,

fungicidas”, virucidinjs? (apvalkalétieji virusai, tokie kaip Vaccinia
virusai, jsk. HBV, HCV, ZIV?, bei neapvalkalétieji virusai, tokie kaip Adeno
virusai?, Polyoma virusai SV 402, Polio virusai”). VAH/DGHM sarasas®.
Patikrintas pagal EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476,
EN 14561, EN 14562, EN 14563 standartus.

1 Patikrinimas su candida albicans, aspergillus niger.

2 Pagal RKI (Robert'o Koch'o instituto) ijas (F ini i t. 47, 62-66,

Naudojimo budas: Panaudotus instrumentus nedelsiant sudéti j
ID 220. Poveikio pasireiskimo laikas frezavimo jrenginyje - 1 minute,
0 ultragarso prietaise — 0,5 minuciy, virusai iSnaikinami po 1 minute.
Dezinfekuotus instrumentus iSimkite i§ vonelés, nuplaukite po
tekan¢iu vandeniu, iSimkite juos, i$ karto nusausinkite ir, esant
reikalui, sterilizuokite. ParuoStas tirpalas gali biti laikomas
daugiausiai 7 dienas. Kai instrumentai labai kraujuoti, seiléti ar pan.,
rekomenduojame, tirpalg keisti du - tris kartus per savaite.
Nurodymai: ID 220 tirpalu_nedezinfekuokite Sarmams ir alkoholiui
jautriy - medziagy, pavyzdZziui, i§ lengvujy ir spalvotyjy metaly
(aliuminio, Zalvario ir t.t.) arba specialiy i$ dirbtinés dervos suklijuoty
instrumenty. Tam tinkamas ID 213, ID 212 forte arba ID 212. Tagiau
reikia patikrinti grazty ir frezy i$ kietyjy lydiniy, Sakny Kkanaly
instrumenty su koduoty spalvy rankena, keraminiy Slifavimo
elementy patvaruma preparatui ID 220.

@ 7r Uzrasg.

Pavojinga. Degiis skystis ir garai. Smarkiai pazeidzia akis. Dirgina
oda. Nepurksti j atvirg liepsng arba kitus degimo Saltinius. Muvéti
apsaugines pirstines Ir naudoti_akiy (veido) apsaugos priemones.
Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytojg. PATEKUS
| AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius
leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti
akis. Laikyti gerai vedinamoje vietoje. Talpykla laikyti sandariai
u_it{aryta. Turinj/talpykla i$pilti (iSmesti) j pavojingy atlieky surinkimo
vietas.

ID 220 CpepncTeo ans ae3vHbekumm
BpaLLaloLMXCsl UHCTPYMEHTOB

CpencTtBo ID 220 npeactasnAeT cobon
BbICOKOA(D(PEKTNBHbIN, FOTOBLIA K YNOTpebneHno pacTeop
ANA [e3MHDEKLMM 1N O4UCTKMN BPALLAIOLUNXCA NHCTPYMEHTOB
(60pbl, hpesbl 13 06bIYHON U BbICOKOKAYECTBEHHOW CTanw,
a/IMasHble  MHCTPYMEHTbI,  SHAOWHCTPYMEHTbl  U.T.A.).
Cpenctso ID 220 obnagaet npekpacHo COBMECTUMOCTbIO
Cc MaTepuanamn 6narofapA  HanMuuio - cneuuanbHbIX
MNHIMOUTOPOB KOPPO3UU.
CocraB: 100 r cpeacTsa ID 220 copepxar: 1-nponaHon 15T,
rMAPOOKUCH KanuA, KOMMNIEKCUPYIOLLME areHTbl, MHTMGMTOpbI
KOppO3un.
CnekTp AeNCTBUA: 6akTepuuma, TyGepkyouna,
dyHrMumaY, BupynoumaHbIn? (BUpYyCbl ¢ 06OMOYKOW, Tuna
Vaccinia-BnpycoB, BKN. Bupycbl renatuta B, renatuta C
n BUN4Y?, a Takxe 6e3o6onoyeyHble Bupycbl Tuna Adeno-
Bupycos?, Polyoma-BupycoB SV 402, = Polio-Bupycos?).
3aHeceH B cnucok VAH/DGHM. MpoBepeHo B COOTBETCTBUM
¢ EN 13727 EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561,
EN 14562, EN 14563.
" VicnblTaHuA npoBoaunuck ¢ Kananaa anboukarc , Acneprunnyc Hurep.
2 B cooTBeTCTBUM C pekomeHaauven ViHctutyta PobepTa Koxa
(Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
MpuMeHeHne:  WHCTPYMEHTbl  Mocne  UCcnonb30BaHUA
HemefnieHHO mnorpysnTe B cpeactso |ID 220. BpewmA

BO34eNCTBMA BO ppesatope coctaBnAeT 1 MuHyT, AnA
MHaKTMBaLMN BUPYCOB - 1 MUHYT.
[le3anHdMUMpOBaHHbIE WHCTPYMEHTbI W3BMIEYb U3  EMKOCTH,
CMOMOCHYTb MPOTOYHOW BOAOW, HEMELJIEHHO MPOCYLUMTb,
npum HeobxoaMMOCTV npou3sBecTn cTepunusaumio. Cpok
rOAHOCTM paboyen XNAKOCTU COCTaBAET MaKCUMYM 7 [HEN.
B cny4yae cunbHOro 3arpA3HEHUA KPOBbIO, CMIOHOW W T. A.
geKomeHnyeM [iBa-TpW pa3a B HeAEeNto 3aMeHATb pacTBOp.
Ka3aHuA: He norpyxatb B npenapat |D 220 w3pgenua
13 mMaTepuanos, YYBCTBUTENbHbIX K LUenoyaMm W cnvpTam,
TakKMX Kak Hamp. W3 JIerkx W LUBETHbIX MeTansioB
(antoMuHUIA, NaTyHb W.T.4.), @ TaKXe W3[eNuA, CKNEeeHHble
MCKYCCTBEHHbIMA cMmonamu. [nA  3TOro  UCMonb3yeTcA
cpeacteo ID 212. [lo mcnonb3oBaHuA 1D 220 Heobxooumo
npoBepuTb ero BAuAHME Ha 6opbl W ¢pesbl 13
TBEPAOCNNABHON  CTanu, WMHCTPYMEHTbl AnA  KOPHEBbIX
KaHanioB C LBETHOW MapKUpOBKOMW, a Taxe Kepamuveckue
abpasnBHble ronoBKY.

[ror] & oM. nevars.

OnacHocTb. XXnMAKOCTb 1 nap CNOCO6HbI BOCMNAMEHATLCA.
BbisbiBaeT  TAXenble noBpeXAaeHuA rmas. Bbi3biBaeT
pasgpaxeHne Koxu. He pacnbinATb Ha OTKpbITOe nnamA
UM ApYyrod UCTOYHWK BO3ropaHvA. HocuTb 3almTHble
nepyaTku M 3alWwuTHble O4Kwu/Macky. [pu pasgpaxeHuu
UM CbiNW Ha KOXeE: MPOKOHCYNbTUPOBATLCA I'?/ Bpaya/
obpatutbeA 3a BpadebHon nomouwbto. MNP MOMAJAHNA
B TNIA3A: B TeuyeHWe HECKONMbKUX MUHYT OCTOPOXHO
NpOMbITb rnasa BOAOW. [pU HanMuYMM KOHTAKTHbIX NNH3,
no BO3MOXHOCTW, CHATb MX. [1poAomkWTb MNpOMbIBaTh
rnasa. XpaHuTb €eMKOCTb MIIOTHO 3aKPbITOA B XOPOLIO
nposeTpuBaeMomM mecTe. logaBaTb COAEPXMMOE/EMKOCTb
B Ka4eCTBe CMeLmanbHoro B1aa OTXOA0B.

nopbyBame Bpeme 3a ekcrnosuumA 30 cekyHau. 3a aesaktu-
BMpaHe Ha BMpYyCU npernopbyBaMe Aa crnassare Bpeme Ha
eKecrnosuumA 1 MUHYTH.

M3BapeTe [nesnHdeKUMpaHUTe WHCTPYMEHTW OT 6aHATa,
u3nnakHeTe rm noA Tevawa BoAa, NOACYyWeTe rM BegHara u
npy HeobXoAMMOCT 1 cTepunuanpainTe. CpoKbT 3a M3Mons-
BaHe Ha ID 220 e makc. 7 gHw. MNpn nNo-cunHO 3ambpcABaHe
C KPbB, CMIOHKA U Ap. NpenopbyBame Aa CMeHATe pa3TBopa
[1Ba A0 TPU MbTU CEAMUYHO.

YkasaHua: He noctassaiite B ID 220 4yBCTBUTESHU KbM
ankanm n ankoxonu MaTepuanu KaTto fIeKU 1 LIBETHU MeTanu
(anyMvHWA, MECWHT 1 Ap.) UK onpeaeneHn MHCTFgmeHTM oT
CUHTETNYHM cmonu. 3a TAx e noaxoaAaw 1D 213, ID 212 forte
vnm 1D 212. MNpwy 60opepn 1 hpean OT TBBPL MeTas, UHCTPY-
MEHTU 3a 06paboTBaHe Ha KOPEHOBM KaHanu C LBETOBO
KoAMpaHa onaiika 1 KepamnyHu WAnoBBbYHN Tena TpAbea
[a ce NpoBepy yCTONYMBOCTTa UM KbM ID 220.

[or] & BuX MapkupoBkaTa.

OnacHo. 3ananumu  TeyHocT W napu. [NpeaussukBa
CEepUo3HO yBpexaaHe Ha ounTe. [pean3BukBa [ApasHeHe
Ha koxaTta. [la He ce npbcka KbM OTKPWUT NNambK Wu
OpYyr W3TOYHMK Ha 3ananeaHe. M3nonssainte npeanasHu
pbkaBuuM W npeanasHa Macka 3a nuue. Mpu noAea Ha
KOXHO gpasHeHe wnu obpuB Ha koxara: [loTbpcete
mMeanumMHcku cbeet/nomow. MPU KOHTAKT C OYMUTE:
MNpomuBaiTe BHWMATENHO C BOAa B MPOABLIKEHWE Ha
HAKOMKO MUHYTW. CBaneTe KOHTaKTHWTE newu, ako uMa
TakunBa 1 AOKONKOTO TOBa € Bb3MOXHO. [poabnxasainTe aa
npomviBaTe. [la ce cbxpaHABa Ha Ao6pe NPOBETPUBO MACTO.
CbabT fa ce CbxpaHABa MTbTHO 3aTBOPeH. CbabpXKaHeTo/
CbABT Aa Ce W3XBBPSIM Ha MACTO 3a CbbupaHe Ha onacHu
WnW cneumantin oTnagbum.

E ID 220 [e3uHdekTaHT 3a 6opepu

ID 220 e BuUCOKOeheKTUBEH, rOTOB 3a ynoTpeba paboTeH
pasTBOp 3a CaMOCTOATENHA Ae3VNHMDEKLUMA U MOYUCTBAHE Ha
poTWpaLLM WHCTPYMEHTM (6opepn 1 pean oT 0BUKHOBEHA
1 BUCOKOKA4eCTBeHa CrneumanHa CTOMaHa, AvaMaHTeHu
MHCTPYMEHTW, WHCTPYMEHTN 3a 06paboTBaHe Ha KOPEHOBU
kaHamm n ap.). ID 220 waan matepuana énarogapenue Ha
crneuuanHn KOpo3voHHN UHXMBUTOPH.
Cueras: 100 g ID 220 cbabpxar 15 g nponax-1-on, Kanues
XUAPOKCWL, KOMMekcoobpalysBaTenn, KOPO3NOHHN UHXMOK-
TOPM 1 MOMOLLHW BeLecTBa BbB BOAEH pa3TBOp.
Cnektbp Ha peictBue: BaktepuumaHo Bkn. TBK, cyH-
rumaHo", BupycounaHo? (Bmp;/cm ¢ obBMBKa Karto BUpYyCH
Vaccinia, Bkn. HBV, HCV un HIV?, kakTo 1 Bupycu 6e3 0681B-
ka kato Bupycu Adeno?, Bupycu Polyoma SV 402, Bupycu
Polio?). Cnucbk Ha AcoumaumAaTa 3a NpuUNoXHa XurueHa
(VAH)/I'egmaHCKOTo OPYXXEeCTBO 3a XUrmeHa um MUKpobuo-
noruA (DGHM). WanutaH cbrnacHo EN 13727, EN 13624,
EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
" Tect ¢ Kanamaa anbbukarc , ACneprunnyc Hurep.
2 CbrnacHo npenopbkara Ha MHcTuTyTa “Robert Koch”
(Bundesgesundheitsbl. 47, 62- 66, 2004).
Ynotpe6a: MocTtaBAnTe uHCTpymeHTuTe B ID 220 BegHara
cnep ynotpeba. BpemeTo 3a ekcnosuuva B CTepunv3atop
3a ¢opesn e camo 1 MuHyTa.. [pK CUNHO 3aMBbPCEH poTUpaLL
MHCTPYMEHTapuym € Bb3MOXHO BPEMETO 3a eKcro3uuma aa
ce yabmxu Ha 30 go 60 MuHyTK. B ynTpa3BykoB anapat npe-

m ID 220 Dezinfectie pentru freze

ID 220 este o solutie fara aldehide, extrem de eficienta si gata de
utilizare, pentru dezinfectia si curdtarea automatd a instrumentelor
rotative (freze si burghie din otel si otel inox, instrumente diamantate,
instrumente de canal, etc.). ID 220 nu este agresiv fatd de materiale
datorita inhibitorilor de coroziune speciali.
Compozitie: 100 g ID 220 contin 15 g propan-1-ol, hidroxid de pota-
siu, ag_enfi de complexare, inhibitori de coroziune si aditivi in solutie
apoasa.
Spectru de actiune: Bactericid incl. Th, fungicid”, virucid® (virusuri
ncapsulate, precum virusurile Vaccinia, incl. HBV, HCV si HIV?, precum
si virusuri neincapsulate precum adenovirusuri?, virusuri polyoma
8V 402, virusuri polio?). Listd VAH/DGHM (Asociatia pentru igiena
aplicata/Societatea germana pentru igiend si microbiologie). Verifi-
cat conform EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561,
EN 14562, EN 14563.
" Analiza pe Candida albicans si Aspergillus niger.
2 Conform recomandarii RKI (Institutul Robert Koch) (Monitorul federal pt. sistemul de
sinétate 47, 62- 66, 2004).
Utilizare: Dupa utilizare introduceti imediat instrumentele in ID 220.
Timpul de actionare este de numai 1 minut in suportul pentru freze.
In baia cu ultrasunete recomandam un timp de actionare de 30 de
secunde. Pentru inactivarea virusurilor recomanddm respectarea unui
timp de actionare de 1 minut.
Instrumentele dezinfectate se scot din baie, se clatesc sub jet de apa,
se usuca imediat si daca este cazul se sterilizeaza. Valabilitatea solu-
tiei cu ID 220 gata de utilizare este de maximum 7 zile. In cazul incér-

cérilor mai mari cu sénge, saliva, etc. recomandam reinnoirea solutiei
de doud-trei ori pe saptamana.

Indicatii: Materialele sensibile la alcalii si alcooli, de ex. metal usor
sau colorat (aluminiu, alama, etc.) sau anumite instrumente lipite cu
rasini sintetice nu se introduc in ID 220. In acest scop este adecvat
ID 213, ID 212 forte sau ID 212. In cazul frezelor din metal dur, instru-
mentelor de canal cu maner codificat prin culoare, frezelor ceramice
se va verifica compatibilitatea cu ID 220.

[for] & veziinscriptia.

Pericol. Lichid si vapori inflamabili. Provoaca leziuni oculare grave.
Provoaca iritarea pielii. Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise
sau unei alte surse de aprindere. Purtati manusi de protectie/
echipament de protectie a ochilor/- a fetei. In caz de iritare a pielii
sau de eruptie cutanata: consultati medicul. IN CAZ DE CONTACT CU
OCHII: cldtiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate
face cu usurintd. Continuati sa clatiti. A se depozita intr-un spatiu
bine ventilat. Pastrati recipientul inchis etans. Aruncati continutul/
recip_ielntul la un centru de colectare a deseurilor periculoase sau
speciale.

|D 220 Matkap Dezenfeksiyonu

ID 220 devirli aletlerin (celik ve paslanmaz celikten matkap ve frezler,
elmas aletler, kok kanali aletleri vs.) dezenfeksiyon ve temizlenme
islemlerinin bir arada gerceklestirilmesi amaciyla kullanilan, yiiksek
etkili, kullamma hazir bir calisma cozeltisidir. ID 220 icerdigi 6zel
korozyon baskilayicilar sayesinde materyallere karsi koruyucudur.
Bilesimi: 100 g ID 220 su esasl ¢ozelti icerisinde 15 g 1-propanol,
potasyum hidroksit, kompleks yapicilar, korozyon baskilayicilar ve
yardimcl maddeler igerir.

Etki spektrumu: Th dahil bakterisit, fungusit”, virlisit? etkilidir
(HBV, HCV ve HIV dahil vaksinia virlisi tiranden zarfli virlsler ve
adenoviriisler, polyoma SV 40 virlisleri, polyoviriis tiiriinden zarfsiz
viriisler). VAH/DGHM listesi. EN 13727, EN 13624, EN 14348,
EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 normlarina gore test
edilmistir.

" Candida albicans ve Aspergillus niger iizerinde test edilmistir.
2 RKI'niin tavsiyeleri dogi i 47,62-66, 2004).
Uygulama: Aletleri kullanimin ardindan derhal ID 220’ye yatirin.
Frezatorde etki siresi sadece 1 dakikadir. Ultrason cihazlarinda
30 saniyelik bir etki siiresi tavsiye ediyoruz.

Dezenfekte edilmis aletleri banyodan gikarin, musluk suyunun altinda
durulayin, derhal kurulayin ve gerekirse sterilize edin. ID 220’nin
dayanma siiresi azami 7 giindiir. Yilksek 6lctide kan, tiikiirik vs. yiki
o!?n durumlarda cozeltinin haftada iki ila iic kez yenilenmesini tavsiye
ediyoruz.

Notlar: Hafif ve renkli metaller gibi (aliminyum, piring vs.) alkali veya
alkole karsi duyarli materyalleri veya kompozit rezinlerle yapistiriimis
baz aletleri ID 220’ye yatirmayin. Bu amag icin ID 213, ID 212 forte,
ID 212 uygundur. Sert metalden matkap ve frezlerin, saplari renkli
kod igeren kok kanali aletlerinin, seramik zimparalama disklerinin
ID 220'ye karsi dayanikliigi test edilmelidir.

[or] & Tarih baskisina bakin.

Tehlikeler. Sivi ve buhar tutusabilir. Gozlere ciddi zarar vermektedir.
Cilt tahriglerine neden olmaktadir. Acik aleviere veya baska
tutusturucu kaynaklara sikmayin. Koruyucu eldiven ve géz korumasi/
yiiz korumast kullanin. Cilt reaksiyonlarinda veya dokiinttlerinde: Tibbi
tavsiye/tibbi yardim alin. GOZLER ILE TEMASTA: Bir ka¢ dakika su ile

nazikge yikayin. Miimkiin oldugunca lensleri uzaklastirin. Yikamaya
devam edin. Kabi siki kapatarak iyi havalanan bir yerde muhafaza
ediniz. Igerigi sorunlu atik imhasina iletin.
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E |D 220 Bohrer-Desinfektion

ID 220 ist eine hochwirksame, fertige Gebrauchslosung fir die
selbsttdtige Desinfektion und Reinigung rotierender Instrumente
(Bohrer und Fréser aus Stahl und Edelstahl, Diamant-Instrumente,
Wurzelkanalinstrumente etc.). ID 220 ist materialschonend durch
spezielle Korrosionsinhibitoren.

Zusammensetzung: 100 g D 220 enthalten: 1-Propanol 15¢,
Kaliumhydroxid, Hilfsstoffe.

Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, fungizid”, viruzid?
(behiilite Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV? sowie
unbehiillte Viren wie Adeno-Viren?, Polyoma-Viren SV 402, Polio-
Viren?). VAH/DGHM-Liste. 0GHMP-Verzeichnis. IHO Viruzidie-Liste.
Gepriift gemaB EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561,
EN 14562, EN 14563.

Anwendung: Instrumente nach Gebrauch sofort in ID 220 einlegen.
Die Einwirkzeit betrdgt im Frésator 1 Minute und im Ultraschallgerat
0,5 Minuten, zur Inaktivierung von Viren 1 Minute.

Anwendung Konzentration _Einwirkungszeit
Instrumentendesinfektion (nach DGHM) 100 % 1 Min.
Bakterien incl. Tb und Pilze” 100 % 1 Min.
Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV, HIV-Viren? 100 % 0,5 Min.
Adeno-Viren? 100 % 1 Min.
Polyoma-Viren SV 40? 100 % 0,5 Min.
Polio-Viren? 100 % 1 Min.

" Priifung mit Candida albicans , Aspergillus niger.

2 Geméb E des RKI itsbl. 47, 62-66, 2004).

Nach der Einwirkzeit desinfiziertes Instrumentarium griindlich unter
flieBendem Wasser abspiilen, sofort abtrocknen und gegebenenfalls
sterilisieren. Die Standzeit der Gebrauchslésung betrdgt max. 7 Tage.
Bei erhohter Belastung mit Blut, Speichel, etc. empfehlen wir die
Losung zwei- bis dreimal wdchentlich zu erneuern.

Hinweise: Alkali- und alkoholempfindliche Materialien wie Leicht-
und Buntmetalle (Aluminium, Messing etc.) oder bestimmte
kunstharzgeklebte Instrumente nicht in ID 220 einlegen. Dafiir
eignen sich 1D 213, ID 212 forte oder ID 212. Bei Bohrern und Frésern
aus Hartmetall, Wurzelkanalinstrumenten mit farbcodiertem Griff,
kerarp}schen Schleifkdrpern ist die Vertréglichkeit gegeniiber ID 220
zu priifen.

[or] & siehe Aufdruck.

Gefahr. Fliissigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht schwere
Augenschaden. Verursacht Hautreizungen. Nicht gegen offene
Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Schutzhandschuhe und
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/drztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
Behélter dicht verschlossen an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Vertrieb in Osterreich: DURR DENTAL AUSTRIA

FeldstraBe 7a, 6020 Innsbruck, Austria = +43 512572834
Vertrieb in Schweiz: DURR DENTAL AG

SeestraBe 108, 9326 Horn, Switzerland = +41 718441030

m |D 220 Bur disinfection

ID 220 is a ready-diluted solution for the disinfection and cleaning

of rotary instruments (drills, diamonds, root canal instruments etc.).
ID 220 contains special anti-corrosives.

Composition: 100 g ID 220 contain 159 1-propanol, potassium
hydroxide, adjuvants.

Effective spectrum: Bactericidal, tuberculocidal, fungicidal”, virucidal
activity? (encapsulated viruses such as vaccinia viruses, incl. HBV, HCV,
HIV? as well as non-encapsulated viruses, such as adeno viruses?,
polyoma viruses SV 402, polio viruses?). List of VAH/DGHM. Tested
in accordance with EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476,
EN 14561, EN 14562, EN 14563.

") Testing with Candida albicans, Aspergillus niger.

2 1n with the r ions of the RKI (Robert Koch Institute)
(Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Directions for use: After use, immediately place instruments
in ID 220. The exposure time in the Frasator is 1 minute and in
the ultrasonic cleaner 0.5 minutes, for the inactivation of viruses
1 minute.

Rinse disinfected instruments in running water, dry immediately and
sterilize, if necessary. The maximum standing time for the ready-for-
use solution is 7 days. When the contamination with blood, saliva etc.
is high we recommend renewal of the solution twice or three times
per week.

Caution: Do not place materials sensitive to alkali and alcohol like
components of aluminium and drills glued with synthetic resin in
ID 220. For this application use ID 213, ID 212 forte or ID 212. The
compatibility of carbide burs and cutters, root canal instruments with
colour-coded handpieces and porcelain abrasives towards 1D 220
must be tested before use.

[or] @ seeimprint.

Danger. Flammable liquid and vapour. Causes serious eye damage.
Causes skin irritation. Do not spray on an open flame or other ignition
source. Wear protective gloves and eye/face protection. If skin
irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-
ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/
container to hazardous or special waste collection point.

DURR DENTAL (Products) UK Ltd.
14 Linnwell Way - Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom = +44 1536526740

m |D 220 Désinfection des fraises

ID 220 est une solution pour la désinfection et le nettoyage
dinstruments  rotatifs (fraises, diamants, instruments a canaux
radiculaires etc.). ID 220 contient des inhibiteurs de corrosion
spéciaux.

Composition: 1D 220 contient du 1-propanol 15% (149 g/l),
d‘hydroxide de potassium, des adjuvants.

Spectre d‘activité: Bactéricide, tuberculocide, fongicide”, virucide?
(virus enveloppés tels que virus de la vaccine et VHB, VHC, VIH?, ainsi
que virus sans enveloppe tels qu’adénovirus?, polyomavirus SV 40%,
poliovirus?). Liste VAH/DGHM. Liste ADF. Ce produit a été controlé
selon les prescriptions des normes EN 13727, EN 13624, EN 14348,
EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

" Test réalisé avec des Candida albicans, Aspergillus niger.

2 ;] ions du RKI (Institut Robert Koch, Allemagne) (Bulletin

aux
fédéral de santé 47, 62-66, 2004).
Mode d‘emploi: Aprés utilisation, déposer les instruments
immédiatement dans ID 220. La durée d‘action s'éleve a 1 minute
dans le Frasator et & 0,5 minutes dans I‘appareil & ultra-sons. Pour

les virus nous recommandons 1 minute. Rincer les instruments
désinfectés a I'eau courante, les sécher de suite et les stériliser si
nécessaire. La durabilité de la solution de travail est de 7 jours au
maximum. En cas de charge accrue par du sang, de la salive, etc.,
nous recommandons de renouveler la solution deux a trois fois par
semaine.

Précautions: Ne pas utiliser le bain ID 220 pour les matériaux
sensibles aux alcalins ou a Ialcool comme des pieces d‘aluminium et
fraises collées a résine de synthése. A cet effet, nous recommandons
ID 213, ID 212 forte ou ID 212. Dans le cas des foreuses et fraises
en métal dur, des instruments pour le canal radiculaire avec poignée
a code de couleur, des meules en céramique, la compatibilité avec
1D 220 doit étre testée.

[or] & voir le marquage.

Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des Iésions
oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Ne pas vaporiser
sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Porter
des gants de protection et un équipement de protection des yeux/
du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter
un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient fermé de maniére étanche. Eliminer le contenu/
récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux.

DURR DENTAL FRANCE

8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France

=, +33 155691150

DURR DENTAL BELGIUM

Moldenheidebaan 97, 3191 Hever, Belgium = +32 15616271

|D 220 Disinfezione di frese

ID220 & una soluzione pronta per la disinfezione e pulizia di
strumenti rotanti (frese in acciaio, diamantate, strumenti per la
cura canalare, ecc.). ID 220 protegge i materiali grazie ad agenti
anticorrosivi.
Composizione: 100 gr ID 220 contengono 15 gr alcool propilico, 2 gr
idrossido di potassio; sostanza colorante e acqua.
Spettro d’azione: Battericida, tubercolocida, fungicida”, virucida?
(virus capsulati come vacciniavirus, compresi HBV, HCV e HIV?, ma
anche contro i virus non capsulati, quali gli adenovirus?, poliomavirus
SV 40%, poliovirus?). Lista VAH/DGHM. Testato secondo le norme
EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562,
EN 14563.
" Test con Candida albicans, Aspergillus niger.
2 Secondo la raccomandazioni dell’RKI (Robert Koch Institut) (Dipartimento Salute Federale
47,62-66, 2004).
Uso: Subito dopo I‘'uso immergere gli strumenti nella soluzione
ID 220. Il tempo di azione nel contenitore-potafrese & normalmente
di 1 minuto e di 0,5 minuti e nell’apparecchio ad ultrasuoni, per virus
1 minuto. Sciacquare gli strumenti disinfettati con acqua corrente,
asciugarli subito e se necessario sterilizzarli. La soluzione preparata
rimane stabile al massimo 7 giorni. In caso di forte deturpazione a
causa di sangue, saliva, ecc., si raccomanda di sostituire la soluzione
due o tre volte alla settimana.
Precauzioni: Non immergere nella soluzione ID 220 materiali sesibili
ad alcali e all‘alcool, come pezzi d‘alluminio e frese incollate alla
resina sintetica, in questi casi usare ID 213, ID 212 forte o ID 212. Per
frese e punte da trapano in carburo metallico, strumenti per canale

radicale con maniglia codificata a colore e corpi di rettifica ceramici,
deve essere verificata la compatibilita con ID 220.

[ror] & vedi stampo.

Pericolo. Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea. Non vaporizzare su una fiamma libera o
altra fonte di accensione. Indossare guanti e protezioni per gli occhi
e per il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare
un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere il
recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/
recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

DURR DENTAL ITALIA S.r..
Via Dell’Artigianato n. 8, 20053 Muggio, ltaly = +39 0395970300

E |D 220 Desinfeccion de fresas

EI'ID 220 es una solucion de uso para desinfectar y limpiar
intstl)'umentos rotativos (fresas, diamantes, instrumentos radiculares,
etc.).
Composicion: 100 g contienen 15 g propanol, hidroxido potdsico,
sustancias auxiliares.
Espectro de accion: Bactericida, tuberculocida, fungicida”, virucida?
(virus con envoltura, como los virus de la vaccinia, ademas de los virus
VHB, VHC, VIH?) asi como virus sin envoltura como los adenovirus?, los
poliomavirus?, los poliovirus?). Lista de la VAH/DGHM. Probado seguin
las normativas EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561,
EN 14562, EN 14563.
" Ensayo realizado a Candida albicans, Aspergillus niger.
2 Conforme a la recomendacion del RKI (Robert Koch Institut) (Adm. Federal de la Salud
Publica 47, 62-66, 2004).
Modo de empleo: Colocar los instrumentos inmediatamente después
de su uso en ID 220. El tiempo de exposicion en el portafresas
(Frasator) es 1 min. y en el aparato ultrasénico 0,5 min., para la
desactivation de virus recomendamos 1 min. Enjuagar con agua
corriente los instrumentos desinfectados, secarlos en seguida y en
caso dado, esterilizarlos. La durabilidad de la solucion de uso es de
un maximo de 7 dias. Con un incremento de cantidad de sangre,
saliva, etc. recomendamos que se renueve la solucion de dos a tres
Veces por semana.
Precauciones: No emplear el ID 220 para materiales sensibles a los
dlcalis y alcoholes, como p. e]. objetos de aluminio o perforadores
pegados con resina artificial. Para ello recomendamos ID 213,
ID 212 forte o ID 212. Debe probarse la compatibilidad de ID 220
con los taladros y las fresas de metal duro, con el instrumental
endodontico con empufiadura identificada por colores y con las
piezas esmeriladoras.

% véase lo grabado.

Peligro. Liquido y vapores inflamables. Provoca lesiones oculares
graves. Provoca irritacién cutdnea. No pulverizar sobre una llama
abierta u otra fuente de ignicién. Usar guantes/gafas/mascara de
proteccion. En caso de irritacién o erupcion cuténea: Consultar
a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes
de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Aimacenar en un
lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pdblica de
residuos especiales o peligrosos.

DURR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain = +34 937183335

ID 220 Desinfeccao de brocas

ID 220 ¢ uma solugéo altamente eficaz, destinado a auto-desinfecgéo
e limpeza de instrumentos rotativos (brocas, fresas de aco comum e
de aco especial, instrumentos de diamante, instrumentos para canal,
etc.).
Composigédo: 100 g ID 220 contém: 1-propanol 15 g, hidréxido de
potéssio, agente sinérgico.
Espectro de acféo: Bactericida, incl. tuberculose, fungicida”, virucida?
(virus com invélucro como os Vaccinia-virus, incluindo os HBV, HCV,
HIV2, bem com os virus sem invélucro como os Adeno-virus?, Polioma-
virus SV 402, Polio-virus?). Lista da VAH/DGHM. Testado segundo
EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562,
EN 14563.
" Teste com Candida albicans, Aspergillus niger.
2 Segundo a recomendacdo do RKI (Robert Koch Institut) (directriz alema
Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
Forma de aplicacdo: Colocar os instrumentos, imediatamente
apos o uso, no 1D 220. 0 tempo de acgao no fresador é de 1 min. e
de 0,5 min. em aparelhos ultra-sonicos, para a inactivaFéo de virus
1 min. Retirar os instrumentos desinfectados da solugdo, lava-
los com dagua corrente, secar imediatamente e esterilizar se for
necessario. 0 tempo de utilizagdo da solugdo apds a preparagéo é
de 7 dias. Caso se verifique uma carga elevada de sangue, saliva etc.
recomendamos renovar a solugao duas a trés vezes por semana.
Indicacéo: Nao colocar no ID 220 materiais sensiveis ao dlcool ou a
substancias alcalinas, como por exemplo, metais leves e de metais
de cor (aluminio, latao, etc.) ou determinados instrumentos colados
com resina artificial. Para este fim, deve-se utilizar o productos
ID 213, ID 212 forte ou ID 212. No caso de desinfeccéo de brocas e
fresas de metal leve, instrumentos para canal codificados em cores
e objetos ceramicos de afiacdo, é necessério testar anteriormente a
compatibilidade do material dos mesmos com o ID 220.

% vejaaestampa.

Perigo. Liquido e vapor inflamdveis. Provoca lesdes oculares graves.
Provoca irritagdo cutanea. N&o pulverizar sobre chama aberta ou
outra fonte de ignicéo. Usar luvas de proteccéo e proteccéo ocular/
protecgédo facial. Em caso de irritagdo ou erupcdo cuténea: consulte
um medico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0S OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
Eliminar o contetdo/recipiente, enviando-o(s) para local autorizado
para a recolha de residuos perigosos ou especiais.

Distribuido em Portugal por: DURR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain = +34 937183335

m ID 220 Boren-desinfectie

ID 220 is een gebruiksklare oplossing voor desinfectie en reiniging
van roterend instrumentarium (boren, diamantstenen etc.). ID 220
bevat corrosie-werende componenten.

Samenstelling: 1D220 bevat 1-propanol 15% (149 g/l),
kaliumhydroxide, hulpstoffen.

Werkingsspectrum: bactericide, tuberculocide, fungicide”, virucide?

(omhulde virussen zoals vaccinia-virussen, incl. HBV, HCV, HIV?,
alsmede naakte virussen zoals adeno-virussen?, polyoma-virussen
SV 402, polio-viussen®). VAH/DGHM-lijst. Getest volgens EN 13727,
EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

" Getest met candica albicans, Aspergillus niger.

2 Op aanraden van het RKI (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
Gebruiksaanwijzing: Instrumenten direct na gebruik in de vloeistof
leggen. In de frésator bedraagt de inwerkingstijd 1 min. en in de
ultrasonische reinigingsapparatuur 0,5 min., ter inactivering van
virussen 1 min. Na de inwerkingstijd instrumenten onder stromend
water grondig afspoelen, drogen en steriliseren. De standtijd van
de gebruiksoplossing bedraagt max. 7 dagen. Bij een verhoogde
belasting door bloed, speeksel, enz. raden wij aan de oplossing twee-
tot driemaal per week te vernieuwen.

N. B.: Alkali- en alcohol-gevoelige materialen, zoals aluminium en
kunststof kleefstoffen (carborundumsteentjes b. v.) niet in ID 220
gebruiken. Geschikte middelen daarvoor zijn ID 213, ID 212 forte of
ID 212. Bij hardmetalen boren en frezen, wortelkanaalinstrumenten
met een  kleurgecodeerd handvat en bij keramische
freesinstrumenten moet worden gecontroleerd of ze bestand zijn
tegen ID 220.

[oor] & zie stempel.

Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig
oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Niet in een open vuur of op
andere ontstekingsbronnen spuiten. Beschermende handschoenen/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Bij huidirritatie of
uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed
geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval brengen.

|D 220 Borr-desinfektion

ID 220 &r en fardig losning for samtidig desinfektion av roterande
instrument  (borr, diamanter, rotkanalinstrument etc.). ID 220
innehaller speciella korrosionsinhibitorer.
Sammansattning: 100g D220 innehdller 159 1-propanol,
kaliumhydroxid, hjdlpmedel.
Effektivitetsspektrum: Baktericid, tuberkulocid, fungicid”, virucid®
(kapslade virus som vacciniavirus, inkl. HBV, HCV och HIV?, samt
okapslade virus som adenovirus?, polyomavirus SV 402, poliovirus?).
VAH/DGHM-Lista. Kontrolleat enligt EN 13727, EN 13624, EN 14348,
EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
" Kontroll med Candida albicans, Aspergillus niger.
2 Enligt rekommendationer frén RKI (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66,
2004).
Bruksanvisning: Instrumenten skall omedelbart efter det att de
kommit till anvandning ldggas i ID 220. Aktionstiden ar i frasator
1 min. och i ultraljudapparat 0,5 min., for att virus skall inaktiveras
rekommederas 1 min. Desinficerade instrument skoljes under
rinnande vatten, torkas och i férekommande fall sterilisering. Den
fardigblandade Iosningens hallbarhet uppgar till max. 7 dagar. Vid stor
belastning med blod, saliv etc. rekommenderar att blanda ny 16sning
ta eller tre ganger i veckan.
Anvisningar: Alkali- och alkoholkdnsliga material skall ej ldggas
i ID 220, ex aluminiumdelar, konsthartslimmade borr. For detta &r
ID 213, ID 212 forte och ID 212 l&mpliga. Fér borrar och frasar av
hardmetall, rotkanalinstrument med firgkodat handtag, keramiska
slipkroppar skall kontrolleras om de tél ID 220.

[or] @ se stampel.

Fara. Brandfarlig vétska och &nga. Orsakar allvarliga 6gonskador.
Irriterar  huden. Spreja inte Over Oppen laga eller andra
antandningskéllor. Anvand skyddshandskar/Ggonskydd/ansiktsskydd.
Vid hudirritation eller utslag: Sok lékarhjélp. VID KONTAKT MED
OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja. Forvaras pa val
ventilerad plats. Forpackningen ska forvaras val tillsluten. Innehallet/
behéllaren 1amnas till insamlingsstélle for farligt avfall.

m |D 220 Porien desinfiointiaine

ID 220 on valmis liuos pydrivien instrumenttien desinfioi ntiin ja
puhdistukseen (porat, timantit, juurikanavaistrumentit jne.). ID 220
siséltdd korroosionestoaineita.
Koostumus: 100g ID220 siséltédd 159  1-propanoli,
kaliumhydroksidi, apuaineita.
Vaikutusspektri: Tuhoaa bakteereita, myds tuberkuloosibakteeri,
sienid", viruksia® (vaipalliset virukset kuten vacciniavirukset
mukaan lukien HBV, HCV ja HIV?, seka vaipattomat virukset kuten
adenovirukset?, polyoomavirukset SV 402, poliovirukset?). VAH/
DGHM-lista. Testattu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476,
EN 14561, EN 14562, EN 14563 mukaan.
" Testattu Candida albicansilla, Aspergillus nigerilla.
2 Testattu RKI:n suosituksesta (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66,
2004).
Kaytto: Instrumentit upotetaan valittémasti kayton jalkeen 1D 220 liu-
okseen. Vaikutusaika on Frasatorissa 1 minutti. ja ultradénilaitteessa
0,5 minutti. Vaipattomien virusten passivoimiseksi suosittelemme
1 minutti. Huuhdelkaa desinfioidut instrumentit juokosevalla vedella,
kuivataan ja steriloidaan tarvittaessa. Kayttoliuoksen kayttdaika on
enintdén 7 paivaa. Veri-, sylki- tms. kuormituksen lisdantyessa suosit-
telemme uusimaan liuoksen kaksi-kolme kertaa viikossa.
Varoitus: Emdkselle ja alkoholille arkoja materiaaleja, esim.
alumiiniesineité ja synteettiselld hartsilla limattuja poria ei saa liottaa
ID 220-liuoksessa. Niihin soveltuvat ID 213, ID 212 forte tai ID 212.
Kun kyseessd on kovametalliset porat tai jyrsimet, vérikoodatulla
kahvalla varustetut juurikanavainstrumentit, keraamiset
hiontavélineet, on ID 220 —liuoksen sieto tarkastettava.

[or] & Katso leimaa.

DGHM-liste. Kontrollert i henhold til EN 13727, EN 13624, EN 14348,
EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

" Kontroll med Candida albicans, Aspergillus niger.

2 | samsvar med anbefaling fra RKI (Robert Koch Institut) (tysk helsetidend 47, 62-66, 2004).
Anvendelse: Instrumentene legges unmiddelbart etter bruk i
ID 220. | frésator anbefaler vi en virketid pa 1 minut. og i ultrasonic
renseapparat pa 0,5 minutter., for virus 1 minut. Instrumentene tas ut
av badet og skylles godt i rennende vann, tarkes og evt. steriliseres.
Standtiden for opplasningen som brukes, utgjer maks. 7 dager. Ved
okt belastning med blod, spytt etc. anbefaler vi at opplgsningen
fornyes to til tre ganger i uken.

Praktiske rad: Legg ikke materialer av aluminium, stener/ diamanter
limt med kunstharts eller andre materialer som er gmfindtlige mot
alkaliske veesker eller alkohol i ID 220. Til dette er ID 213, ID 212 forte
eller ID 212 egnet. For bormaskiner og freser laget av hardmetall,
rotkanalinstrumenter med fargekodet héndtak og keramiske
slipelegemer, ma kompatibiliteten med 1D 220 kontrolleres.

[ror] & se innpreging.

Fare. Brannfarlig vaeske og damp. Gir alvorlig @yeskade. Irriterer
huden. Ikke spray mot apen flamme eller annen tennkilde. Bruk
vernehansker og @ye-/ansikisbeskyttelse. Ved hudirritasjon eller
utslett: Sek legehjelp. VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig
med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom
dette enkelt lar seg gjore. Fortsett skyllingen. Oppbevares pa et godt
ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/ beholder leveres til
gedkjent avfallsbehandlingsanlegg.

m |D 220 Bor-desinfektion

ID220 er en brugsferdig oplesning til daglig desinfektion
og rengering af roterende instrumenter (bor, diamanter,
rodkanalinstrumenter etc.). D220 er indeholder specielle
korrosionsinhiberende stoffer.

Sammensatning: 100g [D 220 indeholder 15g 1-propanoler,
kaliumhydroxid, hjzlpestoffer.

Virkespektrum:  Baktericid, tuberkulocid, fungicid", virucid?
indkapslede virusser som vaccinia-virusser, inkl. HBV, HCV og HIV?,
samt uindkapslede virusser som adeno-virusser?, polyoma-virusser
SV 402, polio-virusser?). VAH/DGHM-Liste. Testet iht. EN 13727,
EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

Vaara. Syttyva neste ja hoyry. Vaurioittaa voimakkaasti silmid. Arsyttaa
ihoa. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.
Kéyta suojakasineitd/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Jos ilmenee
ihodrsytystd tai ihottumaa: Hakeudu l&dkdriin. JOS KEMIKAALIA
JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista npiilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.
Varastol paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sailytd tiiviisti
suljettuna. Havitd sisélté/pakkaus on toimitettava ongelmajétteen
vastaanottopaikkaan.

m |D 220 Bor-desinfeksjon

ID 220 er en brukslgsning bade for desinfeksjon og rengjering av
roterende instrumenter (bor, diamanter, rotkanalinstrumenter osv.).
ID 220 er tilsatt korrosjonshindrende midler.

Samensetning: 100g 1D 220 inneholder 159 1-propanol,
kaliumhydroksyd, hjelpestoffer.

Virkningsspekter: Baktericid, tuberkulocid, fungicid”, virucid® (vira
med kappe som vaccinia-virus, inkl. HBV, HCV og HIV?, samt nakne
virus som adeno-virus?, polyoma-virus SV 407, polio-virus?). VAH/

med candida albicans, Aspergillus niger.

2 Anbefalet af RKI (Robert Koch Institut) (de tyske sundhedsmyndigheder. 47, 62-66, 2004).
Anvendelse: Efter endt brug leeg straks instrumenterne i ID 220.
Invirkningstiden i freesator andrager 1 min. og i ultralydapparat
0,5 min., til inaktivering af vira 1 min. De decinficerede instrumenter
skylles under rindende vand, terres og steriliseres om @nsket.
Oplesningens brugstid er maks. 7 dage. Ved ekstra stor belastning
med blod, spyt etc. anbefaler vi, at oplgsningen udskiftes to til tre
gange om ugen.

Anvisninger: Alkali- og alkoholfslsomme materialer, aluminium og
konstharpiksbehandlede bor ber ma ikke leegges i ID 220. Hertil egner
ID 213, ID 212 forte eller ID 212 sig. Ved bor og freesere af hardtmetal,
rodkanalinstrumenter med farvekodet greb og keramiske slibeskiver
skal kompatibiliteten med ID 220 kontrolleres.

% sepraegning.

Farlig. Brandfarlig vaeske og damp. Forarsager alvorlig gjenskade.
Forarsager hudirritation. Spray ikke mod aben ild eller andre
antendelseskilder. Bear beskyttelseshandsker og gjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslet: Seg leegehjelp. VED
KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fiern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet
skylning. Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet
lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for
farligt affald og problemaffald.

E ID 220 AnoAUpavon Tpumaviwv

To ID 220 eival éva MOAU 3paoTiko £Tolo SldAupa yia TV
autopam aroAupavon Kat Tov KGGQplQKO MEPLOTPEPOUEVWV
epyaAeiov (Tpunavia Kat epefeq and XaAuBa Kat avogeidwto
X0AuBa, epyaheia amd adaupavta, epyaieia ya ) PLGKN
KOOTNTa TOu SovtioU KTA.). To ID 220 eival GIAIKO TPog TO
UAIKO HEOW ELBIKWV avnﬁlaggwm(wy. .
Zoveeon: ta 100g D220 mepiexouv: 1-mporavodn 15g,
UBPOEEIOLO TOU KAAIOU, CUNTAOKOTIOINTEG, QVTLOARPWTIKA. |
®daopa enidaong: BaknpIOKTOVO, PUUATIOKTOVO, HUKNTOKTOVO'),
LoKTOVO? (100 pe TepifAnpa nwg toi Vaccinia, oupr. HBV, HCV,
HIV?, 6rwg ertiong kat 1oi Xwpig nepiBAnua orwg toi Adeno?, woi
Polyoma SV 40%, 101 Polio?). KaraAoyog VAH/DGHM. (Kataloyog
me Tepuavikng Etapeiag Yyiewng kat  Mikpoploloyiag).
EAeyuévo olupwva pe ta mpotura EN 13727, EN 13624,
EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
1 "ENeyxog e albicans Candida, niger Aspergillus. . )
2 Suppwva pe ™ ouotaon Tou RKI gobert Koch Institut) (opoomovdiakog
UYELOVOHIKOG KavoVIopog 47, 62-66, 2004).
Xpnon: 58Td'ﬂ‘] XPnan tonoBeTroTe Ta epyaleia auéowg oto
ID 220. O xpdvog dpaang yia t ¢peda avepxetal o 1 Aerro.
ZTOV UTEPNXOYPAPO OUVIOTOUNE XPOVO dpaong g Tagng twv
0,5 Aemto, nia 188 adcagomnoeBod THE pg oe 1 Aertta. .
Agalpéote Ta epyaAela Tou €xouv amoAupavBel amd To
AouTpo amoAlpavong, Eemiuvete pe apBovo vepo, OTEYVAOOTE
Ta QHEOWG KAl EVOEXOMEVWG AMOOTEIPWOTE TA. O WEYLOTOG
XPOVOG 5pAonG TOU XPNOLHOTIOLOUHEVOU BIOAULATOG QTAVEL
TIG 7 NUEPEG. 2€ TIEPITWON AUENHEVNG emuBApuvONG Le aipa,
oielo, K.ATL OUVIOTATAL ) avavEwaN TOU BLOAULATOG dUO £wg
TPEIG QOPEG TNV eRSOpAdA. | . .
Anodeigelg: pnv tomobeteite oto D220 UAKKG, Ta oroia
elvat_euaiobnta oto aAkAAo kat v aAkooAn, Omwg s)\atpga
UETAMA Kal Kpapata PeTaMwV (aAoulivio, opeiXaAkog KTA.)
1) OUYKEKPIUEVA EPYOAEia TOU €ival KOMNPEVA [E OUVBETIKY)
pntivn. KataMnAo yi£ auta eival to ID 213, ID 212 forte 1
ID 212. Ta tpunavia kat Ppeges ano okANPoUETaAAo, epyaleia
Yl TN PIGIKT KOINOTNTA TOU 60VTIOU e AaPn XAPaKTNELOTIKOU
xggopmoq, Yla KEPAWIKA  OTEAEXN rpogopmoq TIPEMEL va
eAeyEeTe TNV avBeEKTIKOTNTA Toug oTo ID 220.

[ror] & BAEMe avaypagopevn nuepopnvia.

Kivduvog. Yypd kat atpol eodAekta. Mpokaei copapr) ohpBaApikr
PAGBN. Mpokakel epebiopd Tou déppatog. Mnv PekdCeTe Kovta og
youvr) dAGya i dAAn Ty avddAeéng. Na dopdte TPOCTATEUTIKA
yavia - Kkal Tipootacia  pativ/mpoowrou.  Edv  mapatnenBel
Epeelcpc')c Tou Géppatog aéjq)avms[ e€dvonua: ZUEBOU)\EU elte/

TiiokedOeite yatpo. XE MEPINTQXH ENAGHX ME TA MATIA:
ZeTAUVETE TIPOOEKTIKA HE VEPO VI QPKETA Aetrtd. Edv umdpyouv
dakoi emadng, apaipéate Toug, ePOTov eival e0KOAO. ZLVeEKIOTE va
Eem\évete. AToBnKeLeTAL 08 KANG aepllopevo Xwpo. O TIEPIEKTNG
dlatnpeital eppNTIKA KAETTOG. AIABEDN TOU TIEPIEXOHEVOU/TIEPIEKTN
0€ XWPO GUANOYNG ETTKIVOUVWV 1 EWSIKWY ATIOBAATWV.

m |D 220 Dezynfekcja wiertet

ID 220 to bardzo skuteczny, gotowy do uzytku roztwdr umozliwiajacy

samodzielng dezynfekcje i czyszczenie obrotowych instrumentéw
stomatologicznych (wiertet i frezdw ze stali oraz stali szlachetnej,
instrumentéw diamentowych, instrumentéw do leczenia kanatowego
itp.). Dzigki zawartosci specjalnych inhibitoréw korozji ID 220 nie
niszczy narzedzi i instrumentow.
Skiad: 100 g ID 220 zawiera: 15 g 1-propanolu, wodorotlenek potasu,
substancje pomocnicze.
Zakres dziatania: Dziatanie bakteriobojcze, przeciw pratkom gruzlicy,
grzybobojcze”, wirusobdjcze? (wirusy otoczkowe, takie jak wirusy
krowianki, tacznie z HBV, HCV i HIV?, oraz wirusy bezotoczkowe
takie jak adenowirusy?, polyomawirusy SV 402, poliowirusy?). Lista
VAH/DGHM. Sprawdzony zgodnie z normami EN 13727, EN 13624,
EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
" Badanie z Candida albicans, Aspergillus niger.
2 Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytutu Roberta Kocha) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66,
2004).
Zastosowanie: Bezposrednio po uzyciu umiesci¢ instrumenty w
pojemniku zawierajacym ID 220. Czas dziatania wynosi w przypadku
zanurzenia instrumentéw w urzadzeniu do odkazania 1 minutu i w
przypadku kapieli ultradzwigkowej 0,5 minuty, 1 minutu w wypadku
dziatan wirusobéjczych.
Zdezynfekowane instrumenty wyjac z kapieli, przeptuka¢ pod biezaca
woda, natychmiast wysuszyc i w razie koniecznosci wysterylizowac.
Okres trwatosci roztworu wynosi maksymalnie 7 dni. W razie
wzmozonego kontaktu instrumentéw z krwig, $ling itp. zaleca sie
wymienia¢ roztwor dwa lub trzy razy w tygodniu.
Wskazowki: 1D 220 nie nadaje sie do odkazania narzedzi z
materiatéw wrazliwych na dziatanie alkoholi i zwigzkéw zasadowych,
typu instrumentéw wykonanych z metali lekkich i kolorowych
(aluminium, mosiadz itp.) oraz Klejonych zywicami syntetycznymi.
Nalezy je dezynfekowac i czy$ci¢ preparaty ID 213, ID 212 forte
oraz ID 212. W przypadku wiertet i frezéw wykonanych ze stopéw
twardych, instrumentéw do leczenia kanatowego z zakodowanymi
kolorami uchwytéw oraz ceramicznych instrumentdw Sciernych
nalezy sprawdzic ich wytrzymatos¢ na dziatanie preparatu 1D 220.

[tor] & patrz nadruk.

Niebezpieczenstwo. katwopalna ciecz i pary. Powoduje powazne
uszkodzenie oczu. Dziata drazniaco na skore. Nie rozpyla¢ nad
otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu. Stosowaé rekawice
ochronne i ochrong oczu/ochrong twarzy. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod
opiekg lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
pluka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukaé. Przechowywac w
dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety. Zawartos¢/pojemnik dostarczy¢ na skfadowisko odpadow
niebezpiecznych.

E ID 220 pezinfekce rotaénich nastroja

ID 220 je vysoce ucinny hotovy roztok pro samocinnou dezinfekci a
¢isténi rotacnich nastroji (vrtacky a frézky z oceli a uslechtilé oceli,
diamantové nastroje, kofenové nastroje atd.). ID 220 je Setrny k
materilu diky specialnim inhibitoriim koroze.

Slozeni: 100 g ID 220 obsahuje: 1-propanol 15 g, kaliumhydroxid,
pomocné latky.

Spektrum ucinku: baktericidni pfipravek, tuberkulocidni pripravek,
fungicid, virucidni® (obalené viry, napf. vakcinacni viry, vé. HBV, HCV,
HIV? a také neobalené viry, jako adenoviry?, polyomaviry SV 402,
polioviry?). Seznam VAH/DGHM. Testovano podle norem EN 13727,
EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

" Testovano s Candida albicans, Aspergillus niger.
2 Podle doporuceni Institutu Roberta Kocha (Spolkovy zdravotni véstnik. ¢. 47, str. 62 - 66,
2004)
Pouziti: Po pouZiti vioZte néstroje ihned do pfipravku ID 220. Doba
pisobeni ve frezatoru ¢ini 1 minutu a v ultrazvukovém pfistroji
0,5 minut, k inaktivaci virG 1 minutu.
Desinfikované néstroje vyjméte z lazné, oplachnéte pod tekouci
vodou, ihned osuSte a event. sterilizujte. Doba pouZitelnosti
pripraveného roztoku ¢ini max. 7 dni. Pfi zvySené kontaminaci krvi,
slinami apod. doporucujeme obnovovat roztok dva- az tfikrét tydné.
Pokyny: Materidly citlivé na zasadité nebo alkohol obsahujici
pripravky, jako lehké nebo barevné kovy (hlinik, mosaz ap.) nebo
nékteré nastroje lepené umeélou pryskyfici nevkladejte do pripravku
ID 220. Pro takové Ucely se hodi ID 213, ID 212 forte nebo ID 212.
U vrtackid a frézek z tvdého kovu, kofenovych qéstrojﬂ s barevné
znacenou rukojeti a keramickych brusnych kotoucd je treba odolnost
viici ID 220 vyzkouset.

[or] & viz potisk.

Nebezpeci. Hoflavd kapalina a péry. Zplsobuje vézné poSkozeni
oCi. Drazdi kizi. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojil
zapdleni. Noste ochranné rukavice a ochranu oéi/oblicejovy $tit. Pfi
podrazdéni kiize_nebo vyrazce: Vyhledejte lékarskou pomoc/osetieni.
PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni CocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
PokraCujte ve vyplachovani. Skiadujte na dobfe vetraném misté.
Uchovavejte obal tésné uzavieny. Odstrarite obsah/obal ve sbérném
misté pro zvlastni nebo nebezpecné odpady.

m |D 220 Dezinfekcia rotujticich nastrojov

ID 220 je velmi Gc€inny hotovy roztok na samocinnl dezinfekciu a
Cistenie rotujucich nastrojov (vrtaciky a frézky z ocele a z uslachtilej
ocele, diamantové nastroje, korefiove néstroje, atd.). ID 220 je Setrny
k materidlu vdaka Specidlnym inhibitorom kordzie.

ZlozZenie: 100 g ID 220 obsahuje: 1-propanol 15 g, kaliumhydroxid,
pomocné létky.

Spektrum uéinkov: baktericidny, tuberkulocidny, fungicidny”,
virucidny? (obalené viry, napriklad vacciniavirusy vr. HBV, HCV a HIV?
ako aj neobalené virusy, napriklad adenovirusy?, polyomavirusy SV 402,
poliovirusy?). Zoznam VAH/DGHM. VyskdSany podl'a EN 13727,
EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

7 Skuska s Candida albicans, Aspergillus niger.

2 Podl'a doporucenia RKI (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).
PoutZitie: Nastroje po pouZiti viozte ihned do pripravku ID 220.
Doba pdsobenia ve frezatoru je 1 mintta a v ultrazvukovém pristroji
0,5 mint, pri inaktivéacii virusov 1 minUta.

Dezinfikované nastroje vyberte z_kupela, oplachnite pod tecicou
vodou, ihned osuste a pripadne este. sterilizujte. Doba pouZitelnosti
pripraveného roztoku je max. 7 dni. Pri zvySenej kontaminécii krvou,
slinami, apod. odporticame obnovit roztok dva- az trikrét za tyzden.
Pokyny: Materialy citlivé na zasadité pripravky alebo na pripravky s
obsahom alkoholu, napr. lahké alebo farebné kovy (hlinik, mosadz,
apod.) alebo niektoré nastroje lepené umelou Zivicou nevkladajte do
pripravku ID 220. Pre uvedené materidly sa hodi ID 213, ID 212 forte
alebo 1D 212. Odolnost vftacikov a fréz z tvrdého kovu, korefiovych
nastrojov s farebne oznac¢enou rukovatou a keramickych brdsok vogi
ID 220 je potrebné vyskusat.

[or] & vid potlac.

Nebezpecenstvo. Horfavd kvapalina a pary. Spdsobuje vézne
poSkodenie o¢i. Drazdi koZu. Nestriekajte na otvoreny ohen ani
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